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Présentation du matériel de verrerie
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Précautions a prendre :

La verrerie est fragile.
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Ne jamais chauffer la verrerie de précision (fiole pipette éprouvette) seulement la verrerie
borosilicaté (Pyrex).

Entre deux prélevements, il faut rincer la pipette.

Ne jamais pipeter directement dans le flacon, mais utiliser un bécher.

Utiliser un bécher noté « poubelle ».
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Lorsque vous pipetez, le liquide ne doit jamais pénétrer dans la poire d’aspiration.
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Utilisation d'une poire d’aspiration

> Pour vider ou remplir d’AIR le réservoir

> Pour ASPIRER le liquide dans la pipette

»  Pour VIDER le liquide de la pipette dans le récipie  nt

Lecture du niveau de liquide dans une pipette
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